
f [Hz] Aobj [m²] 

Frequenza

Valori Area di 
assorbimento 

acustico 
equivalente del 
singolo oggetto 

100 0,12 

125 0,26 

160 0,19 

200 0,56 

250 0,65 

315 0,81 

400 0,98 

500 1,03 

630 0,98 

800 1,12 

1000 1,19 

1250 1,36 

1600 1,43 

2000 1,56 

2500 1,64 

3150 1,71 

4000 1,79 

5000 1,79 
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Calcolo dell’area di assorbimento acustico del singolo oggetto Aobj in camera riverberante secondo la UNI EN ISO 354

Valutazione  basata su risultati di misurazioni in laboratorio ottenuti mediante metodo tecnico

Lampada modello “Lent”Descrizione dell’elemento di prova:

Tipologia di montaggio:  elementi discreti

Volume della camera riverberante:  161,3 m3 




